
Výsledky EHK 556 - Sérologie Lymeské borreliózy

V letošním kole EHK byla 135 laboratořím doručena zásilka obsahující 5 kontrolních vzorků sér. U každého
vzorku byla vyšetřována hladina IgM a IgG antiborreliových protilátek testy ELISA. Ke dni 8.4.2008 se
vrátily protokoly od 135 laboratoří .Celkem tak bylo hodnoceno 135 protokolů.
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