Vysledky EHK-583 sérologie ASO

Kazdé laboratofi byly zaslany 4 zak6dované vzorky sér a jedno sérum o zndmém titru - referencni sérum.
Titr ASO v referen¢nim séru byl stanoven v NRL akreditovanou, standardizovanou, fotometrickou metodou.
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