
EHK 1061 Sérologie CMV, b řezen 2019 - Použité testy (v tabulce podle po čtu použitých test ů)

Název testu              počet výsled. protokol ů

1 DiaSorin Liaison CMV IgG 38

DiaSorin Liaison CMV IgM 38

2 Abbott Architect CMV IgG 29

Abbott Architect CMV IgM 29

3 Test Line EIA CMV IgG 24

Test Line EIA CMV IgM 25

4 Diesse CMV IgG/Chorus 8

Diesse CMV IgM/Chorus 7

5 Euroimmun CMV IgG EIA 5

Euroimmun CMV IgM EIA 6

6 DPC Immulite 2000 CMV IgG Siemens 4

DPC Immulite 2000 CMV IgM Siemens 4

7 Roche Cobas CMV IgG 3

Roche Cobas CMV IgM 3

8 VIDIA Viditest CMV IgG 3

VIDIA Viditest CMV IgM 2

9 Vidas Biomérieux CMV IgG 2

Vidas Biomérieux CMV IgM 2

10 Platelia CMV IgG BioRad 2

Platelia CMV IgM BioRad 1

11 Bioplex TORC CMV IgG BioRad 1

Bioplex TORC CMV IgM BioRad 1

12 DiaPro CMV IgG 1

DiaPro CMV IgM 1

13 Novatech CMV IgG 1

Novatech CMV IgM 1

14 Roche Elecsys CMV IgG 1

Roche Elecsys CMV IgM 1

15 DRG CMV IgG 1

DRG CMV IgM 1

celkem 123

Účast celkem 123 laboratoří, 124 výsledkových protokolů (odesláno 125 vzorků EHK do 125 lab., 2 lab. nedodaly výsledky) 


