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eHk – 1119 sérologie Hiv, Hbv a Hcv (pT#m/10-1/2020)

Pavel Fritz

datum odeslání vzorků: 10. 3. 2020

termín pro ukončení testování: 31. 3. 2020

Počet účastníků: 198

Počet vzorků: 5

vyšetřované markery: anti-HIV, HBsAg, anti-HCV

způsob hodnocení: Všechny tři diagnostické markery 
jsou hodnoceny nezávisle. Každá chyba znamená u přísluš-
ného markeru hodnocení „laboratoř neuspěla“. Výjimku lze 
učinit v případech, kdy je příčinou chyby nesprávné vyplnění 
výsledkového formuláře, nebo vlastnost použitého testu, 
kterou uživatel nemohl ovlivnit.

CelKové hodnoCení

V sérii EHK-1119 vykázala neshodný výsledek jediná 
laboratoř. Šlo o hraniční falešnou reaktivitu HBsAg u vzor-
ku A (test Alinity/Abbott). Konfirmaci reaktivních nálezů 
laboratoř neprovádí.

Mgr. Pavel Fritz
NRL pro virové hepatitidy

SZÚ–CEM

eXTerní HoDnocení kvAliTY
EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT

Tab. 1: očekávaný výsledek a souhrn zaslaných výsledků

vzorek virové agens shoda neshoda*) nevyšetřeno

1 Enterovirus (CVB1) 13 0 0

2 Enterovirus (CVB3) 13 0 0

3 Negativní 13 0 0

Tabulka 1: správné výsledky

vZorek

mARKER A B C D E

Anti-HCV neg. poz. neg. poz. poz.

Anti-HIV neg. poz. poz. poz. neg.

HBsAg neg. neg. neg. neg. poz.

eHk – 1121 identifikace enterovirů pT# m/35/2020

Petra Rainetová

hodnoCení

Hodnoceno bylo 13 laboratoří, z nichž všech 13 vyšetřilo 
všechny vzorky.

Každý vzorek byl hodnocen v rozmezí 0–2 body, maxi-
mální počet bodů byl 6. 

Tabulka 2: výsledky laboratoří podle jednotlivých markerů

počet laboratoří (% z vyšetřujících laboratoří)
počet chyb HbsAg Anti-Hiv Anti-Hcv
0 193 (99,5 %) 171 (100,0 %) 180 (100,0 %)
1 1 (0,5 %)
nevyšetřuje 4 27 18
celkem 198 198 198

Tabulka 3: četnost vyšetřovaných markerů

kombinace markerů počet laboratoří
HIV, HBsAg, HCV
HBsAg, HCV
HBsAg, anti-HIV
HBsAg
anti-HIV
anti-HCV

164
15
4
11
3
1

82,8 %
7,6 %
2,0 %
5,6 %
1,5 %
0,5 %

celkem 198 100,0 %

Všechny laboratoře získaly maximální počet bodů. 

Pokud v dané skupině nebyl dostatečný počet účastníků 
pro výpočet limitu za pomoci směrodatné odchylky, byl limit 
stanoven procentuálně (75 % bodového maxima).




